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Dotyczy postępowania na:  Dostawa materiałów do sterylizacji dla potrzeb Szpitala 
Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu. 
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Odpowiedź na pytanie nr 1:  

Dotyczy Parametry Techniczne: 

Dotyczy pakietu nr 15 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów pozostałości białkowych, w 
których wynik  

jest po 60 sekundach z maksymalną dokładnością do 20µg? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 60 sekund, wymaga wykrywanie pozostałości 
białkowej poniżej 1 mikrograma.   


